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Warszawa, dnia 20 marca 2016

Sz.Pani. Katarzyna Winiarska
Fax3f 210 30 81
e-mail ipo@ipo-pszczyna.pl

Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem DAD Nr.3/PAl20L6

Pytanie dotyczqce postępowania

Czy chromatograf HPLC z pompa poczwórnq o precyzji przepływu <o.o7% RSD ASTM izmianami przepływu z
krokiem o 0,001m|min w zakresie 0,001--10.000 m|/min spełniajqcy wszystkie inne wymagania techniczne i

analityczne jest przez Państwa akceptowany?

Czy chromatograf HPLC z termostatem kolumnowym o zakresie termostatu od +5"C (od temperatury
otoczenia) do 70"C spełniający wszystkie inne wymagania techniczne ianaIityczne jest przez Państwa
akceptowany?

Informację prosZę przesłać na emaiI michaIis.stambuIdzvs@|abindex.p| |ub biuro@labindex.p| |ub fax
f2 40874 tL.

Z powazaniem,

j)o-,ii,''"p ffi
Michalis Stambuldzvs

Informacje zawarte w dokumencie sq poufne i stanowiq własność firmy Labindex.


